[bookmark: _Hlk220492827]Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.03.2026 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania pn.: „Okresowe przeglądy techniczne różnych urządzeń (sprzętu i aparatury medycznej) Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”.
Nr sprawy: 077/ZP/APM/2026 r.
Dotyczy pakietu nr 1.5 - Litotryptor Dornier Compact Delta II oraz Ultrasonograf Flex Focus 500
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę daty ważności przeglądu technicznego litotryptora Dornier Compact Delta II oraz ultrasonografu Flex Focus 500 do 30.04.2026 roku? Ofertę należy przesłać do Państwa do dnia 30.03.2026 roku, termin realizacji wykonania przeglądu do 01.04.2026 jest nierealny do wykonania.
[bookmark: _Hlk220492862]Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Przegląd należy wykonać w najbliższym możliwym terminie, zbliżonym do daty 01.04.2026.
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